Gebrauchsanweisung

point of care

mo-screen hCG Schwangerschaftstest
Artikel-Nr.: 0270124

IVD

Anwendungszweck

Der mo-screen hCG Schwangerschaftstest ist ein schneller immuno-
chromatographischer Test zur qualitativen Ermittlung von humanem
Choriongonadotropin (hCG) ab einer Konzentration von 10 mlU/ml im
Urin, Serum oder Plasma. Er ist zum professionellen Gebrauch zur
frihen Diagnose einer Schwangerschaft ab der ersten ausgefallenen
Periode bestimmt.

Allgemeines

Humanes Choriongonadotropin (hCG) ist ein Glykoproteinhormon,
welches direkt nach der Befruchtung durch die entstehende Plazenta
produziert wird. hCG kann bei normalen Schwangerschaften bereits

7 - 10 Tage nach der Befruchtung im Urin, Serum oder Plasma
nachgewiesen werden"***. Die hCG Werte steigen sehr schnell und
kontinuierlich an. Haufig werden Werte von 100 mlU/ml nach der ersten
ausbleibenden menstrualen Periode iberschritten>>*. Sie erreichen das
Maximum von 100.000 - 200.000 mIU/ml nach 10 - 12 Wochen
Schwangerschaft. Das Auftreten von hCG wahrend der friihen
Schwangerschaftsentwicklung macht es zu einem exzellenten Marker fiir
die Ermittlung von Schwangerschaften.

Wirksame Bestandteile

Die mo-screen hCG Testkassette beinhaltet auf der Membran
aufgebrachte Anti-hCG-Partikel und Anti-hCG zur schnellen und
selektiven Ermittlung von hCG im Urin, Serum oder Plasma.

Packungsinhalt

10 Testkassetten (mit Pipette und Trockenkissen in Folie verschweil3t)
1 Gebrauchsanweisung

Empfohlenes Material

Stoppuhr
Urinbecher

Lagerung und Haltbarkeit

Der Test ist in der ungedffneten Folie bei Raumtemperatur (2 - 30 °C) bis
zum auf der Folie aufgedruckten Verfallsdatum haltbar. Die Testkassette
ist unmittelbar nach dem Offnen der Folie zu verwenden. Nicht einfrieren!
Nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Probenmaterial

Probennahme Urin

Sammeln Sie den Urin in einem sauberen und trockenen Urinbecher. Der
erste Morgenurin ist zur Testdurchfiihrung am besten geeignet, da er die
héchste hCG-Konzentration enthalt. Aber auch zu anderen Zeiten
aufgefangener Urin kann verwendet werden. Urin mit einer starken
bakteriellen Verschmutzung sollte nicht verwendet werden, da sonst
verfalschte Ergebnisse auftreten kdnnen. Urin mit sichtbaren
Ausfallungen sollte zentrifugiert, filtriert oder zum Absetzen stehen
gelassen werden, bis eine klare Probe zum Testen zur Verfligung steht.

Probennahme Serum/Plasma

Entnehmen Sie das Blut in ein Réhrchen ohne Antikoagulanzien (Serum)
oder in ein Rohrchen mit Antikoagulanzien (Plasma). Separieren Sie das
Serum oder Plasma umgehend vom Blut, um eine Hdmolyse zu
vermeiden. Verwenden Sie nur klare, nicht hdmolysierte Proben.

Lagerung und Haltbarkeit

Wenn der Test innerhalb der nachsten 48 Stunden durchgefihrt wird,
kann die Probe bei 2 - 8 °C gelagert werden. Wenn sich der Test um
mehr als 48 Stunden verzdgert, muss die Probe bei -20 °C eingefroren
werden. Vor Testdurchfiihrung muss die Probe aufgetaut, auf
Raumtemperatur gebracht und grundlich gemischt werden.

Testdurchfiihrung

1. Gekuhlte Proben auf Raumtemperatur (15 - 30 °C) bringen.

2. Testkassette in ungedffneter Folie auf Raumtemperatur (15 - 30 °C)
bringen. Offnen Sie die Folie durch Aufreien an der Einkerbung und
verwenden Sie den Test umgehend.

3. Legen Sie die Testkassette auf eine saubere und gerade Flache.

4. Nehmen Sie mit der Pipette das Probenmaterial auf. Halten Sie die
Pipette vertikal und geben Sie exakt 3 Tropfen der Probe (ca. 120 pl)
ohne Luftblasen in den Probenschacht "S". Starten Sie die Stoppuhr.
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5. Lesen Sie das Ergebnis bei Verwendung von Urinproben nach
3 Minuten bzw. bei Verwendung von Serum- oder Plasmaproben nach
5 Minuten ab.

HINWEIS: Es ist wichtig, dass der Hintergrund vor dem Ablesen klar
ist. Eine niedrige hCG Konzentration kdnnte nach langerer Zeit eine
schwache Testlinie erzeugen! Deshalb sollten Ergebnisse nach Ablauf
von 10 Minuten nicht mehr interpretiert werden.

Interpretation der Ergebnisse
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Negativ Positiv Ungiltig

hCG

Positiv = Schwanger

Erscheinen zwei rote Linien, eine im Testbereich "T" und eine im
Kontrollbereich "C", ist das Ergebnis positiv. Es wurde eine hCG
Konzentration von 10 mIU/ml oder hoher in der Probe festgestellt. Dies
ist ein deutlicher Hinweis auf eine Schwangerschaft. Die Intensitat der
Testlinie "T* kann abhangig von der Konzentration des hCG in der Probe
variieren, aber jedes Anzeichen einer Linie sollte als positives Ergebnis
betrachtet werden.

Negativ = Nicht schwanger

Erscheint nur eine rote Linie im Kontrollbereich "C" ist das Ergebnis
negativ. Die hCG Konzentration in der Probe liegt unter 10 mlU/ml. Eine
Schwangerschaft liegt nicht vor oder die Schwangerschaft kann in
diesem frihen Stadium noch nicht erkannt werden.

Ungiiltig

Erscheint keine rote Linie oder nur eine rote Linie im Testbereich "T", ist
der Test unglltig. Ein ungltiges Ergebnis kann durch unsaubere
Testdurchfiihrung (Luftblasen, geringes Probenvolumen) oder Verfall der
Testreagenzien hervorgerufen werden. Wiederholen Sie den Test mit
einer neuen Testkassette.

Warnhinweise und VerhaltensmaRBregeln

1. Nur zur in vitro Diagnostik verwenden.

2. Verwenden Sie den Test nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums,
oder wenn die Folientlite eingerissen oder perforiert ist.

3. Vermeiden Sie Spritzer und Aerosolbildung. Entfernen Sie alle Spritzer
mit einem geeigneten mittelstarken Desinfektionsmittel.

4. Handhaben und beseitigen Sie alle verwendeten Tests und Proben wie
potentiell infektioses Material. Beachten Sie die VorsichtsmaRnahmen
fur mikrobiologischen Abfall. Tragen Sie wahrend der
Testdurchflihrung Einweghandschuhe.

5. Verbieten Sie Essen und Rauchen in Rdumen, in denen mit
Reagenzien und Proben gearbeitet wird.

Entsorgung

Das Probenmaterial sowie alle verwendeten Testkomponenten wie
potentiell infektioses Material entsorgen.

Einschrankungen
1. Der mo-screen hCG Test ist nur zur in vitro Diagnostik zu verwenden.



2. Der mo-screen hCG Test ist ein qualitativer Test. Deshalb kann
weder der quantitative Wert noch der Anstieg der hCG Konzentration
durch diesen Test ermittelt werden.

3. Ein falsch negatives Ergebnis kann durch eine zu stark verdiinnte
Urinprobe mit sehr geringem spezifischem Gewicht (beinhaltet nicht
die bendtigte hCG Konzentration) oder in einem friihen Stadium der
Schwangerschaft auftreten. Wenn eine Schwangerschaft vermutet
wird, sollte der Test mit frischem Morgenurin 48 Stunden spéter
wiederholt werden.

4. Sehr geringe hCG Konzentrationen (< 50 mlU/ml) kdnnen kurz nach
einer Implantation im Urin, Serum oder Plasma auftreten. Da viele
Schwangerschaften in den ersten 3 Monaten aus natirlichen Griinden
abbrechen®, sollte ein schwach positives Ergebnis nach 48 Stunden
mit einem weiteren Test bestatigt werden.

5. Vor hCG Ermittlung mit dem moé-screen hCG Test sollten
Trophoblastieerkrankungen, Brustkrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs
und Testikulartumore ausgeschlossen werden, da diese erhéhte hCG
Konzentrationen verursachen.

6. Die hCG Konzentration kann bei Bauchhéhlenschwangerschaften sehr
gering sein. Sollte ein solcher Fall vermutet werden, sollte eine
quantitative Methode eingesetzt werden.

7. Urinproben mit starker bakterieller Verunreinigung oder Proben die
wiederholt aufgetaut wurden, dirfen nicht verwendet werden. Sie
kénnen die Ergebnisse verfalschen.

8. Da in diesem Test Antikorper von Mausen verwendet werden. besteht
die Moglichkeit der Stérung des Tests durch humane-Anti-Maus-
Antikérper (HAMA). Proben von Patienten, die Préaparate mit
monoklonalen Antikérpern zur Diagnose oder Therapie erhalten haben,
kénnen HAMA enthalten. Solche Proben kdnnen sowohl falsch positive
als auch falsch negative Ergebnisse verursachen.

9. Dieser Test dient nur zur Vermutung einer Schwangerschaft. Eine
bestatigte Schwangerschaftsdiagnose durch den Arzt sollte erst nach
Auswertung aller klinischen Laborbefunde erfolgen.

Erwartungswerte

Bei gesunden, nicht schwangeren Frauen sowie bei Mannern ist hCG
nicht nachweisbar. Urin, Serum oder Plasma von gesunden,
schwangeren Frauen enthalt hCG. Die Konzentration ist individuell
unterschiedlich und variiert wahrend der Schwangerschaft. Der Test
erkennt hCG ab einer Konzentration von 10 mIU/ml.

Testprinzip

Der mo-screen hCG Schwangerschaftstest ist ein schneller immuno-
chromatographischer Test zur qualitativen Ermittlung von humanem
Choriongonadotropin in Urin-, Serum oder Plasmaproben im friihen
Stadium von Schwangerschaften. Der Test verwendet eine Kombination
von Antikérpern einschlieflich eines monoklonalen hCG Antikérpers zur
selektiven Ermittlung erhéhter hCG Werte ab einer Konzentration von

10 miU/ml.

Die Probe zieht mittels Kapillarwirkung durch das Absorptionsfeld und
mischt sich mit Farbkonjugaten. Das in der Probe vorhandene hCG
reagiert mit den spezifischen hCG-Antikérper-Farbkonjugaten und bildet
eine rote Linie im Testbereich "T" der Membran. Das Erscheinen dieser
Linie zeigt das Vorhandensein von mind. 10 mIU/ml hCG in der Probe an.
Die Linie im Kontrollbereich "C" besteht aus polyklonalen Ziegen-
Antikérpern und Kolloid-Gold Partikeln. Dort binden die ungebundenen
Farbkonjugate die immobilisierte Antikorper. Es bildet sich eine rote Linie.
Diese interne Kontrolle weist die einwandfreie Funktion des Tests nach.

Spezifische Durchfiihrungscharakteristiken

Sensitivitat

Der mo-screen hCG Schwangerschaftstest weist hCG ab einer
Konzentration von 10 mIU/ml im Urin, Serum oder Plasma nach.

Spezifitat

Folgende artverwandte Hormone wurden negativen (0 mIU/ml hCG) und
positiven (10 mlU/mI hCG) Proben zugegeben und getestet. Es wurden
keine Kreuzreaktionen festgestellt.

LH 300 mlU/ml
FSH 1.000 miU/ml
TSH 1.000 miU/ml

Stérende Substanzen
Folgende potentiell stérende Substanzen wurden negativen und positiven
Proben zugegeben und getestet:

Acetaminophen 20 mg/dl Caffein 20 mg/dl
Acetylsalicylsaure 20 mg/dl Gentisinsaure 20 mg/dl
Ascorbinsaure 20 mg/dl Glukose 2.000 mg/dl
Atropin 20 mg/dl Hamoglobin 1 mg/dll
Bilirubin (Urin) 2 mg/dl Triglyceride (Serum/Plasma) 1.200 mg/d|
Bilirubin (Serum/Plasma) 40 mg/dl

Es wurden keine Beeintrachtigung des Tests bei den angegebenen
Konzentrationen festgestellt.

Genauigkeit

Klinische Evaluierungen des mo-screen hCG Test im Vergleich mit einem
anderen hCG Assay wurden durchgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen eine
Genauigkeit des mé-screen hCG Tests zum Vergleichstest von >99 %.

Die Urin-Studie beinhaltete 413 Proben, von denen mit beiden Tests 296
Proben negativ und 117 Proben positiv getestet wurden.

Methode Anderer Immunoassay (Urin) Gesamlt-
Ergebnis
mé-screen hCG Ergepnls Positiv Negativ
Testkassette Posmy nr 0 nr
Negativ 0 296 296
Gesamt Ergebnis 117 296 413

Relative Sensitivitat:
Relative Spezifitat:
Genauigkeit:

>99,9 % (97,5 % - 100 %)*
>99,9 % (99,0 % - 100 %)*
>99,9 % (99,3 % - 100 %)*

* 95 % Vertrauensbereich

Die Serum-Studie beinhaltete 200 Proben, von denen mit beiden Tests
141 Proben negativ und 59 Proben positiv getestet wurden.

Methode Anderer Immunoassay (Serum) Gesam_t—
Ergebnis
5 Ergebnis Positiv Negativ
"‘;’ezfl:::;‘e'ggs Positiv 59 0 59
Negativ 0 141 141
Gesamt Ergebnis 59 141 200

Relative Sensitivitat:
Relative Spezifitat:
Genauigkeit:

>99,9 % (97,5 % - 100 %)*
>99,9 % (99,0 % - 100 %)*
>99,9 % (99,3 % - 100 %)*

* 95 % Vertrauensbereich

Die Plasma-Studie beinhaltete 200 Proben, von denen mit beiden Tests
141 Proben negativ und 59 Proben positiv getestet wurden.

Methode Anderer Immunoassay (Serum) Gesaml—t
Ergebnis
mé-screen hCG Eg%zli)ﬁrbis Pc;sgi,tiv Ne%ativ 5
Testkassette Negativ 0 141 141
Gesamt Ergebnis 59 141 200

Relative Sensitivitat:
Relative Spezifitat:
Genauigkeit:

>99,9 % (97,5 % - 100 %)*
>99,9 % (99,0 % - 100 %)*
>99,9 % (99,3 % - 100 %)*

* 95 % Vertrauensbereich

Prazision

Intra-Assay

Die Prazision innerhalb eines Durchlaufs wurde anhand von

10 Replikaten von 4 Proben ermittelt, welche 10 miU/ml, 100 mIU/ml,
250 mlIU/ml und 0 mIU/mI hCG enthielten. Die Werte aller Proben wurden
zu >99% richtig identifiziert.

Inter-Assay

Die Prazision zwischen den Durchlaufen wurde anhand von 10 separaten
Tests derselben vier Proben ermittelt: 10 mIU/ml, 100 mIU/ml,

250 mlU/ml und 0 mIU/mI hCG. Unter Verwendung dieser Proben
wurden drei unterschiedliche Chargen des mo-screen hCG Tests
getestet. Die Proben wurden zu > 99% richtig identifiziert.

Qualitatssicherung

Dieses Produkt wird fiir méLab nach den Regeln der GMP mit dem
Qualitadtsmanagement DIN EN ISO 13485 hergestellt. moLab Uberwacht
mit eigenem Qualitdtsmanagement DIN EN ISO 13485 dieses Produkt.
Es wird gemaR der Richtlinie 98/79/EG in Verkehr gebracht.
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moLab GmbH
Dietrich-Bonhoeffer-StraRe 9
40764 Langenfeld

Tel.: 02173 / 26 99 00

Fax: 02173 / 26 99 029
Internet: www.moelab.de
E-mail: info@moelab.de
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